PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

	RODZAJ MATERIAŁU
	ZAKRES BADANIA
	PRZYBLIŻONY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK

	· Krew żylna, tętnicza, krew z CVC, krew ze zwłok

· Koncentrat krwinek czerwonych

· Płyn stawowy

· Płyn z opłucnej

· Płyn z osierdzia

· Płyn z jamy otrzewnej

· Szpik kostny
	· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych 

· Hodowla w kierunku bakterii beztlenowych
	Brak wzrostu – 7-10 dni

Badanie z identyfikacją 

i antybiogramem – do 3 dni

Brak wzrostu – 7-10 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 7 dni

	· Cewnik centralny dożylny (powierzchnia, światło)
	· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych wg. Maki
	Brak wzrostu – 48 godz.

Badanie z identyfikacją  – do 3 dni

	· Fragment tkanki (bioptat), wycinek z narządu, wycinek endoskopowy

· Materiał ze zwłok

· Wymaz z otrzewnej (śródoperacyjny)

· Ropa
	· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych 

· Hodowla w kierunku bakterii beztlenowych
	Brak wzrostu – do 4 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

Brak wzrostu – 7-10 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 7 dni

	· Wymaz z jamy ustnej, przełyku, języka, łuków podniebiennych,  wymaz z ucha
	· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych 
	Flora fizjologiczna – do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

	· Kał, 

· Wymaz z odbytu
	· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych
	Flora fizjologiczna – do 4 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 5 dni

	· Materiał z górnych dróg oddechowych –
gardło, nos, migdałki, nosogardziel, krtań, tchawica

· Wymaz z nosogardzieli u noworodków


	· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych 

· M. hominis, U. urealyticum – badanie jakościowe

· M. hominis, U. urealyticum – lekooporność
	Flora fizjologiczna– do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

48 godz.

48 godz.

	· Plwocina

· Popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe

· Wydzielina z drzewa oskrzelowego

· Aspirat z tchawicy

· Popłuczyny oskrzelowe u noworodków
	· Bakterioskopia/ocena przydatności materiału 

· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych 

· Preparat bezpośredni barwiony 
w kierunku Pneumocystis jirovecii

· M. hominis, U. urealyticum – badanie jakościowe

· M. hominis, U. urealyticum – lekooporność
	3-4 godz.

Flora fizjologiczna – do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

Do 48 godz.

48 godz.

48 godz.

	· Płyny infuzyjne
	· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych
	Brak wzrostu – 7 dni

	· Płyn mózgowo-rdzeniowy
	· Bakterioskopia (CYTOSPIN)

· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych 

· Hodowla w kierunku bakterii beztlenowych 
	Do 2 godz.

Brak wzrostu – 7-10 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 3 dni

Brak wzrostu – 7-10 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 5 dni

	· BAL

· Wydzielina z zatok obocznych nosa
	· Bakterioskopia

· Hodowla w kierunku bakterii tlenowych

· Hodowla w kierunku bakterii beztlenowych 
	Do 2 godz.

Flora fizjologiczna – do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem –do 4 dni

Brak wzrostu – 7-10 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 5 dni

	· Wymaz z nosa w kierunku MRSA


	· Hodowla w kierunku S. aures (MRSA)
	Flora fizjologiczna – do 48 godz.

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 3 dni


	· Wydzielina (wymaz) cewki moczowej

· Nasienie
	· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych

· M. hominis, U. urealyticum – badanie jakościowe

· M. hominis, U. urealyticum- lekooporność
	Brak wzrostu– do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

48 godz.

48 godz.



	· Wydzielina z drenu

· Wymaz z rany, wymaz z ropnia, owrzodzenie, odleżyna, zmiany skórne
	· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych
	Brak wzrostu– do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

	· Wymaz z pochwy

· Wymaz z  kanału szyjki macicy
	· Bakterioskopia

· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych

· M. hominis, U. urealyticum – badanie jakościowe

· M. hominis, U. urealyticum- lekooporność
	Do 24 godz.

Brak wzrostu– do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

48 godz.

48 godz.

	· Wymaz z dróg moczowo-płciowych w kierunku Neisseria gonorrhoeae
	· Hodowla w kierunku Neisseria gonorrhoeae

	Brak wzrostu (ew. flora fizjologiczna) – do 3 dni

Badanie z identyfikacją 

i antybiogramem - do 4 dni 

	· Wydzielina z worka spojówkowego, oczodołu, zeskrobiny z rogówki

· Zeskrobiny ze spojówek u niemowląt
	· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych

· M. hominis, U. urealyticum – badanie jakościowe

· M. hominis, U. urealyticum- lekooporność
	Brak wzrostu– do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

48 godz.

48 godz.

	· Żółć

· Treść z dróg żółciowych
	· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych
	Brak wzrostu– do 3 dni

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

	· Mocz 
	· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych
	Brak wzrostu– do 48 godz.

Badanie z identyfikacją 
i antybiogramem – do 4 dni

	· Powietrze
	· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych
	Brak wzrostu– 5 dni

Badanie z identyfikacją – do 7 dni

	· Sporal
	· Hodowla w kierunku Bacillus spp. oraz Geobacillus spp
	Brak wzrostu – 10 dni

	· Wymazy ze środowiska szpitalnego 


	· Hodowla w kierunki bakterii tlenowych
	Brak wzrostu – do 4 dni

Badanie z identyfikacją – do 7 dni


* Dotyczy dni roboczych

	ZAKRES BADANIA
	METODA
	WYPOSAŻENIE POMIAROWE/
TESTY DIAGNOSTYCZNE
	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

	· Badanie mikroskopem świetlnym


	1.     Preparat bezpośredni   

        nie barwiony z hodowli  

        w podłożu płynnym

2.     Preparaty  bezpośrednie  

        barwione
	Mikroskop OLYMPUS BX 51

Mikroskopy świetlne
	· Cieplarka HERA cell 150 (Heraeus)

· Cieplarki typ CWE „ELKON” – 6 szt.

· Witryny chłodnicze BOLARUS typ 
WS-140 SR i WS 140 R – 2 szt.

· Lodówko-zamrażarka „POLAR” 

· Lodówko-zamrażarka „SIMENS” 

· Wytrząsarka typ VORTEX 

· Łaźnia wodna Kotterman 

· Densytometry do pomiaru gęstości zawiesin bakteryjnych - 3 szt.

· Pompa ciśnieniowo-próżniowa, 230V/50Hz (MILLIPORE)

· Jednostanowiskowy aparat do filtracji membranowej wody (MILLIPORE)

· Automatyczny podajnik sterylnych membran filtracyjnych EZ-Pak (MILLIPORE)

·  UV Sterilizing PCR Cabinet (Symbios)

· Autoklaw do czystej sterylizacji – sterylizator AS 446

· Autoklaw do brudnej sterylizacji – sterylizator ASV

· pH-metr typ CP-411

· wagi laboratoryjne – 3 szt.

· Pipety automatyczne (bioMerieux) – 
3 szt.

· Pipety (Eppendorf, Medlab) – 5 szt.

· Komputery z oprogramowaniem MicrobioNET do rejestracji badań, wyników i opracowań statystycznych 

· Serwer

· Niszczarka dokumentów

	· Hodowla 
w kierunku bakterii

        tlenowych oraz  

        beztlenowych


	1. Posiew na płynne podłoża namnażające w butelkach:

· SA Culture Bottle

· SN Culture Bottle

· FA Culture Bottle

· FN Culture Bottle

· PF Culture Bottle

2. Posiew na płynne podłoża namnażające 
w probówkach:

· Schaedler broth z Vit. K3 

· Bulion BHI

· Bulion TSB 

3. Posiew na stałe podłoża wybiórcze i różnicujące: 

· Chocolate Haemophilus agar

· Mac Conkey agar 
z fioletem krystalicznym

· Columbia agar z 5% krwią baranią

· Schaedler agar z 5% krwią baranią

· SS agar

· Thayer Martin agar 
	Monitorowany system do posiewów krwi i płynów ustrojowych (bioMerieux):

· BacT/ALERT 3D 

· Bact/Alert
	· 

	· Identyfikacja bakterii tlenowych 
i beztlenowych
	1. Metody manualne jakościowe

2. Metody automatyczne

3. Metody półautomatyczne

4. Komercyjne panele biochemiczne
	· Szereg biochemiczny

VITEK 2 compact:

· Karta GPI

· Karta GNI

ATB Expression System (bioMerieux):

· Api NH

· Api 20A

· Api 50CH

· Api Coryne

· ID 32E

· ID 32GN

· ENTEROtest 16 

· MYCOPLASMA DUO 
	

	· Identyfikacja antygenów bakteryjnych
	1. Testy lateksowe

2. Metoda aglutynacji
	· PASTOREX TM STREPT 

· STAPHYTECT PLUS 

· SLIDEX MRSA Detection 

· PBP2’  TEST KIT

· Coli Latex EPEC 

· Surowice diagnostyczne dla antygenów Salmonella, Shigella 
	

	· Oznaczanie lekowrażliwości
	1. Metoda krążkowo-dyfuzyjna:

Gotowe podłoża:

· Mueller Hinton 2 agar

· Mueller Hinton 2 agar z 5% krwią baranią

· HTM

2. Oznaczanie MIC:

· Metoda dyfuzyjno-ilościowa

· Metoda automatyczna

3. Oznaczanie break-point - granicznych rozcieńczeń antybiotyków

4. Metoda zahamowania metabolicznego mykoplazm genitalnych
	· Antimicrobial susceptibility test discs – Krążki 

· E-testy 

VITEK 2 compact 

· Karta AST – P 592

· Karta AST – N0 93

· Karta AST – N 110

· Karta AST – GP 67

· Karta AST – GP 68

ATB Expression System 

· ATB ANA

· U9, Arginine 
	

	· Mikrobiologiczna kontrola powietrza 
	· Metoda zderzeniowa
	Aparat Biotest RCS Air Sampler (Biotest Hycon)
	


