[image: image1.png]Szpital
Uniwersytecki
w Krakowie



[image: image2.png]Szpital
Uniwersytecki
w Krakowie





PROCEDURA

POBIERANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO 
DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Wykonawca:         Personel medyczny SU

Cel:                        Standaryzacja pobierania i transportu płynu m.-rdz do badań mikrobiologicznych

Miejsce:                 O.K Klinik SU    

Sygnatura:         PM - 5/SU
SPOSÓB POBRANIA

1. Wykonać higieniczną dezynfekcję rąk zgodnie z procedurą obowiązującą w SU (PH-32/SU) 

2. Zdezynfekować okolicę nakłucia lędźwiowego zgodnie z procedurą obowiązująca w SU (PH-20/SU)

3. W warunkach pełnej aseptyki pobrać 2-3 ml płynu mózgowo-rdzeniowego do sterylnej plastikowej probówki (PM-2/SU)

4. Po pobraniu probówkę szczelnie zamknąć 

5. Koniecznie wraz z płynem mózgowo-rdzeniowym pobrać krew na posiew w celu zwiększenia czułości badania!!!

Uwaga:

· W przypadku pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego do dwóch probówek, do badań mikrobiologicznych przeznaczyć płyn z drugiej probówki!

· Przy podejrzeniu zakażenia z udziałem bakterii beztlenowych pobrać płyn do butelki przeznaczonej 
do hodowli  drobnoustrojów w warunkach beztlenowych zgodnie z procedurą PM – 3/SU:

pacjent przed antybiotykoterapią:
SN Culture Bottle- do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych (kolor różowy)

pacjent w trakcie antybiotykoterapii:

FN Culture Bottle- do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych (kolor pomarańczowy)

· Pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego jedynie do butelki z płynnym podłożem namnażającym uniemożliwia wykonanie testu lateksowego i preparatu bezpośredniego

· W przypadku pobrania małej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego, wystarczającej do wykonania tylko jednego badania, mikrobiologicznego lub analitycznego, lekarz powinien zdecydować, wyniki którego
 z nich będą bardziej przydatne w leczeniu chorego

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Pobrany płyn dostarczyć w czasie nie przekraczającym 15 minut – bezwzględnie zachować temperaturę +37oC
2. W przypadku przedłużonego transportu materiał zabezpieczyć w temperaturze od + 350C do +37oC 
Uwaga:

· Płyn mózgowo-rdzeniowy przechowywany w lodówce nie nadaje się do badania bakteriologicznego!

DATA ZATWIERDZENIA PROCEDURY: 25.07.2004 r.

DATY MODYFIKACJI PROCEDURY: 01.12.2009 r.

KIEROWNIK ZAKŁADU MIKROBIOLOGII SU                                       ZA-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

         Dr Jolanta Kędzierska                                                                       Dr n. med. Stefan Bednarz
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