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Kraków, dnia 21.11.2018  r.

Nr sprawy: DFP.271.174.2018.KB
Do wszystkich Wykonawców

                                                                                  Odp. 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawa materiałów endoskopowych i chirurgicznych. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez zmianę treści par. 3 ust. 4 na: „Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania przez Szpital Uniwersytecki”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez dodanie w par. 13 ust. 4 zdania o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Wykonawcy uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności danych osobowych pracowników Wykonawcy uczestniczących w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez dodanie § 13 ust. 6 o następującej treści:
6. Szpital Uniwersytecki zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Wykonawcy uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności danych osobowych pracowników Wykonawcy uczestniczących w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 4 zdania o następującej treści:

W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Zmianie ulega § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4.
Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego wykorzystania przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Wyrób, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany przez Szpital Uniwersytecki.”

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 4 zdania o następującej treści: „Wyrób, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany przez Szpital Uniwersytecki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający zmodyfikował § 3 ust. 4 wzoru umowy.
Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie w części 3 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów       z cewnikiem o długości 190 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 6
Prosimy o dopuszczenie w części 3 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów       z cewnikiem o długości 190 cm, średnica cewnika 5,5 lub 7Fr, minimalny kanał roboczy 2.8 lub 3.2 mm.  Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 7
Prosimy o dopuszczenie w części 3 w pozycji 8, w miejsce pierwotnych parametrów, stopniowych poszerzadeł typu Cotton o średnicy 5-7-8.4 i 5-7-9.6, dł. cewnika 195 cm. 
Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 8
Prosimy o dopuszczenie w części 3 w pozycji 14, w miejsce pierwotnych parametrów, urządzeń do usuwania stentów do prowadników 0,018 i 0,035, minimalny kanał dostępowy 2.8 lub 3.2 lub 4.2. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 9
Prosimy o dopuszczenie w części 3 w pozycji 18, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów zakładanych przezskórnie z zestawem wprowadzającym 40 cm; 6 Fr koszulka, 8Fr cewnik wprowadzający. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10:


Dotyczy: Część nr 6


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 


Pytanie 11:


Część nr 11


Czy Zamawiający w pozycji 1 Części 11 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o długości noska 5 mm i 15 mm, średnica zewnętrzna 7,0 Fr – 5,0 Fr.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 





Pytanie 12:


Część nr 11


Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 11 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia ramion klipsa 12 mm, dostępnych w długościach 165 cm i 230 cm.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 13:


Część nr 13


Czy Zamawiający w pozycji 3  Części 13 dopuści zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez o średnicy 8,5 Fr i 10 Fr, o długości roboczej 2200 mm, kompatybilnymi z protezami 8,5 Fr i 10 Fr.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 14:


Część nr 15


Czy Zamawiający w pozycji 1 Części 15 dopuści zaoferowanie protez z listkami lub bez listków, z 1 pętlą do usuwania na końcu dwunastniczym , bez znacznika, średnica kołnierza do 11 mm, aplikator o długości 230 cm i średnicy 9 Fr, proteza z 3 znacznikami – po 1 na końcach i 1 pośrodku protezy, usuwalna, do zastosowań łagodnych i nowotworowych, możliwość wycofania protezy w ograniczonym zakresie, znacznik graficzny i radiologiczny na aplikatorze.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 15:


Część nr 15


Czy Zamawiający w pozycji 3 Części 15 dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z drutu nitinolowego,  średnica stentów 10 mm, zestaw wprowadzający z markerami RTG i optycznymi do kontroli uwolnienia stentu, pozostałe parametry jak w opisie.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 16:


Część nr 16


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z ostrzem trójkątnym, długość narzędzia 1410 mm.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 17:


Część nr 20


Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 20 dopuści zaoferowanie klipsownic z klipsem o szerokości rozwarcia 12 mm, 1 sposób rotacji, retencja min. 4 tygodnie, długość całkowita 230 cm.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 18:


Czy Zamawiający dopuści w części nr 2 poz 17 prowadniki endoskopowe .038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260 cm i prowadników .025” z końcówką prostą w wersji standardowej o długości 260 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.








Pytanie 19:


Czy Zamawiający dopuści w części nr 20 poz 1 igły hemostatyczne: średnica osłonki 1.8mm i 2.3 mm, długość robocza  200 i 240 cm, średnica igły 23 i 25 G, długość igły 4 i 6mm (do wyboru), dodatkowa osłonka igły widoczna po jej wysunięciu od stromy proksymalnej zabezpieczająca kanał endoskopu przed ew. uszkodzeniem, fabryczne zabezpieczenie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, blokada igły w rękojeści w dowolnym kierunku, wewnętrzny kateter w kształcie gwiazdy -osłona odporna na zagięcia i załamania?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie 20:


Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części nr 15 poz nr 3 i utworzenie dla tej pozycji odrębnego zadania, ponieważ z Naszej wiedzy wynika, że nie ma na rynku dostawcy, który może spełnić zapisy przedmiotu zamówienia na pozycję 1,2,3 jednocześnie.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 21:


Dot. Części 18:


Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie trójkanałowego papilotomu jednorazowego użytku o długości narzędzia 1800 mm oraz średnicy końcówki narzędzia 1,8 mm (5.0 Fr) ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 22:


Dot. Części 21, poz. 1:


Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie trójkanałowego igłowego papilotomu jednorazowego użytku o średnicy zewnętrzna 7,0-5,0 Fr; średnica końcówki 5,0 Fr ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 23:


Dot. Części 21, poz. 2:


Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie pętli do polipektomii na zimno i na ciepło, o długości roboczej 230 cm i średnicach otwartej pętli: 10 mm, 15 mm, 25 mm, 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 24:


Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części towaru określonego w załączniku nr 1. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 25


Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia stanów magazynowych


z dni 2 wyborczych do 3 dni roboczych”?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  


Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 


„5.	Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych towaru stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy może przesunąć się do 3 dni roboczych liczonego od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: […].”





Pytanie 26


Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5a


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„…, stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 27


Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej niż 30 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia….”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 28


Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„…, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 29


Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej �w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw w razie niewykonania Umowy”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 30


Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej


w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw, w razie nienależytego wykonywania zobowiązań umownych”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 31


Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej �w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy towaru za każdy dzień opóźnienia� w dostawie.  Kara umowna nie może przekraczać 5% kwoty brutto, o której mowa w ( 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 5% kwoty brutto, o której mowa w ( 4 ust. 1 Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 32


Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 5


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„…, w przypadku zaistnienia przyczyn, za które Wykonawca nie powinien odpowiadać, np. działanie siły wyższej, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 33


Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 34


Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w §  6 ust. 2. ….”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 35


Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy…”?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 36


Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 4


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:


„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy , w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy towaru …?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie nr 37


dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 1


Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 7 dopuści balony jednorazowe o maksymalnej średnicy części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu w zakresie 2,7-3,15mm?


Reszta zapisów według SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 38


dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 1


Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz.21 dopuści zaoferowanie protezy przełykowej samorozprężalnej posiadającej 16 złotych znaczników radiologicznych?


Reszta zapisów według SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 39


dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 1


Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz.28 dopuści papillotom jednokanałowe (typu "Push/Pull") ze stabilizatorem i znacznikami (wielorazowego użytku) - cięciwa 20 mm, nosek 6 mm - zwężany; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 40


dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 20


Czy Zamawiający w pakiecie 20 w poz.2 dopuści jednorazową klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300 mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności;   długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 41


dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 15


Czy Zamawiający w pakiecie nr15 w poz.1 dopuści zaoferowanie protezy posiadającej   14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach?


Reszta zapisu według SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 42


dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 15


Czy Zamawiający w pakiecie nr15 w poz. 2 dopuści zaoferowanie wielorazowej sondy o długości


2200 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 43


dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 15


Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr15 w poz. 3 proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40mm-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr.?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.


Pytanie nr 44


dotyczące zapisów umowy, SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – pytanie dotyczące narzędzi wielorazowych:





Czy Zamawiający zgodzi się dopisać zapisy:


�„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w ……. Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta. ”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 





Pytanie nr 45


dotyczące zapisów umowy, SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – pytanie dotyczące narzędzi wielorazowych:





Czy Zamawiający zgodzi się dopisać zapisy:





„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość zaoferowania innego produktu, który jest tożsamy lub lepszy niż produkt którego produkcja została zakończona / wstrzymana przy zachowaniu ceny, którego produkcja została zakończona / wstrzymana.”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie nr 46


dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 3:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 5%?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.








Pytanie nr 47


dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 4:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „jednak nie mniej niż 15 zł”








Zamawiający obciąża Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy procentowo.





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 48:


pak. 1


Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobna ofertę na pozycje 4 ,7, 17,18, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 39 i dopuści:





Poz. 4


Prowadnice jednorazowego użytku średnica 0.035 ‘lub 0.025” długość robocza 4500 mm lub 2600mm giętka, prosta lub zagięta końcówka pokryta powloką hydrofilna o długości 60 mm widoczna w promieniach RTG, posiada spiralny znacznik ruchu, specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe.





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 





Poz. 7


Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych, balon można


napompować do 3 średnic 9/12/15, 12/15/18, 15/18/21mm, narzędzie ma możliwość podania kontrastu


powyżej balonu, na końcu proksymalnym i dystalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w


promieniach RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, średnica


cewnika 7F, długość narzędzia 2000 mm, maksymalna pojemność balonu 5,6 ml powietrza dla średnicy


21mm, kompatybilna prowadnica 0.035” lub mniejsza, narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej


jego długości, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej


średnicy, narzędzie dostarczane jest w umieszczonym w części dystlanej mandrynem zapewniającym


stabilność oraz nieprzepuszczająca światła osłonką na balon.





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Poz. 17


Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez


endoskop; 10 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 2 na środku; długość całkowita 40-120


mm, średnica 10 mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 9Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system


antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy.





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Poz. 18


Proteza do dróg żółciowych- samorozprężalana, wykonana z nitinolu, prosta. Posiada lasso wykonane z nici


chirurgicznej. Dług. protezy 40, 60, 80, 100mm. Aplikator o dł. 180 cm i średnicy max 9Fr. Proteza


kompatybilna z prowadnicą 0.035”, posiada 10 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 2 w części


środkowej. Proteza usuwalna, do zastosowań łagodnych i nowotworowych, posiada znacznik radiologiczny i


graficzny na aplikatorze





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Poz. 19


Samorozprężalne stenty przełykowe do protezowania przełyku i wpustu zwężeń złośliwych i łagodnych oraz


leczenia przetok uwalniane dystalnie. Wykonane z nitinolu. Długości stentów po pełnym rozprężeniu: 10, 12


i 14cm. Średnica stentów po pełnym rozprężeniu: 20 lub 24mm oraz kołnierzy 26 lub 30mm. Pokrywane


tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza protezy i dającym możliwość uszczelniania


przetok. Fabrycznie zamontowane na zestawie wprowadzającym i gotowe do implantacji po wyjęciu z


opakowania. Dostępne w wersji z odkrytymi końcami do zwężeń złośliwych i całkowicie krytej do zwężeń


łagodnych oraz leczenia przetok, z możliwością usunięcia ze zmian łagodnych do 8 tygodni po założeniu,


wyposażone w nić do repozycji i usuwania, z zestawem wprowadzającym o średnicy 24 Fr,


współpracującym z prowadnicą 0,035”, zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po


uwolnieniu do 75% długości, znaczniki RTG na zestawie do kontroli stopnia uwolnienia protezy.





Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.





Poz. 32


Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia


ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym


uwolnieniem, dostępne w długościach 195cm i 230cm, wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm


(1 op.=10 szt.)





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Poz. 34


Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość narzędzia 1600 mm i 2300 mm. Pozostałe parametry


zgodne z SIWZ.





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Poz. 35


Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owal; średnica pętli do wyboru 10,


15, 24 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość


narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica


kanału roboczego 2,8 mm;10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Poz. 39


Jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; blokada z dobrze słyszalnym


kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków;


długość robocza narzędzia 2300 mm; długość igły 5 mm, średnica igły 22 G; kąt ścięcia ostrza igły


optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej


do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 49:


pak. 10


Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści Hydrofilny prowadnik z nitinolowym


rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5-13 cm zawierającą wolfram.


Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pytanie 50:


Części 5 poz. 3


Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę neutralną, silikonowa, 250 x 150


mm, niedzielona, powierzchnia 375 cm2, z kablem o długości 50 cm, bez gniazda do


podłączenia EKG z pasem gumowym do mocowania elektrody?


Nieznaczna różnica wymiarów od wymaganych nie wpłynie na standard użytkowania


a dopuszczenie zdecydowanie zwiększy konkurencyjność ofert.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.








Pytanie 51:


Części 5 poz. 4


Czy Zamawiający dopuści równoważny kabel lecz o dł. 4,5m?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.








Pytanie 52:


Części 14 poz. 3


Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg, pozostałe bez zmian?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.





W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji.


W związku z wprowadzoną modyfikacją,  termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 29.11.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018 r. o godz. 12:15 Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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