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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kraków, dnia 05.07.2019 r.
Nr sprawy: DFP.271.37.2019.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów okulistycznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w zakresie pakietu nr 13? Jedynym kryterium oceny w zakresie tego pakietu jest cena, poza tym Zamawiający ma wiedzę na temat gazów okulistycznych których oczekuje w pakiecie nr 13 ze względu na to że stosuje je przy zabiegach okulistycznych. W związku z tym dostarczenie próbek jest bezzasadne.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 2
Dotyczy Części nr 27, poz. 1 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści wszystkie szwy w saszetce w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3

Dotyczy Części nr 27, poz. 1 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szwy pakowane pojedynczo (jeden szew saszetce) z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych saszetek (720 saszetek)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4

Dotyczy Części nr 27, poz. 1 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji wymaga szwu z igła okrągłą z okrągłym ostrzem, czy szwu z igła tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szwu z igłą okrągłą z tnącym ostrzem lub igła z okrągłym ostrzem (kłująca). Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Pytanie 5
Dotyczy Części nr 27, poz. 3 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza utworzenia osobnego pakietu.
Pytanie 6

Dotyczy Części nr 28, poz. 2 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szwy z igłą podwójną o długości 8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7
Dotyczy Części nr 28, poz. 2 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szwy z igłą o krzywiźnie 3/8 koła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8

Dotyczy Części nr 28, poz. 4 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza utworzenia osobnego pakietu.
Pytanie 9
Część nr 4 pozycja 1 podpunkt 19: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawa irygacyjnego poza zestawem akcesoriów zużywalnych, jako osobną pozycję ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10

Dotyczy Części Nr 8, poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej soczewek wewnątrzgałkowych z aberracją na poziomie (-0.25)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 11

Dotyczy Części Nr 8, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej soczewek wewnątrzgałkowych posiadających index refrakcji 1,49?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 12

Część 21, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: 

• 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu. Zamawiający wymaga tylko serwety okulistycznej na pacjenta.
Pytanie 13
Część 21, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w osłonę. Pozostałe parametry są zgodne ze SIWZ.
Pytanie 14

dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 1 poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści trokary pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na trokary zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 15

dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 1 poz. 17 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca może zaoferować tylko jedną z dwóch wielkości opakowań, tj. po 1 sztuce lub po 3 sztuki? 

Trokary w opakowaniu po 1 sztuce i w opakowaniu po 3 szt. znacząco różnią się ceną.

Odpowiedź: Wykonawca powinien zaoferować wielkości opakowań zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 16

dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 6, poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe z pierścieniem trzymającym, wykonane z poliamidu, z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, jednorazowego użytku, umożliwiające uzyskanie większego otworu źrenicznego, w opakowaniu 5 retraktorów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17
dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 6, poz. 1: 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga 1 000 szt. retraktorów, czyli 200 opakowań x 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1000 sztuk retraktorów, czyli 200 opakowań po 5 szt.
Pytanie 18
dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 16, poz. 1: 

Czy Zamawiający może jednoznacznie potwierdzić, że wymaga noża typu „SLIT”? 

W opisie pojawiają się określenia zarówno grotowy jak i slit, co sprawia, że opis wymagania Zamawiającego nie jest dla Wykonawcy zrozumiały, dlatego bardzo proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga noża typu „SLIT”.
Pytanie 19
dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 16, poz. 3: 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 nóż grotowy do paracentezy o kalibracji 1.0 mm zamiast noża o kalibracji 1.1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż o kalibracji 1,0mm lub 1,1mm oraz 1,2mm.
Pytanie 20
dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 17, poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 nóż typu Crescent o kalibracji 2,3 mm (zamiast 2,0 mm; 2,05 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż typu Crescent o kalibracji 2.0 mm lub 2,05 mm lub 2,3 mm.
Pytanie 21
dot. zapisów SIWZ pkt. 6, ust. 6.5.1.2. – część nr 5, pozycja 4: 

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający odstąpi od konieczności przedłożenia próbki w zakresie część nr 5, pozycja 4. Produkt jest chwilowo niedostępny w sprzedaży i Wykonawca nie będzie miał możliwości przedłożenia próbki w terminie.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od przedłożenia próbki w zakresie cz. 5 poz. 4.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1.2, w ten sposób, że wykreśla próbkę oferowanych wyrobów w zakresie części 5 poz. 4.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

1) pkt 6.5.1.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

6.5.1.2. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:
	Część
	pozycja
	Liczba próbek

	część 1
	poz. 7
	1 szt.

	część 1
	poz. 12
	1 szt.

	część 1
	poz. 19
	1 szt.

	część 2
	poz. 1
	1 szt.

	część 3
	 poz. 1
	1 szt.

	część 4
	 poz. 2
	1 szt.

	część 4
	 poz. 3
	1 szt.

	część 4
	 poz. 5
	1 szt.

	część 4
	 poz. 6
	1 szt.

	część 5
	poz. 2
	1 szt.

	część 5
	poz. 3
	1 szt.

	część 5
	poz. 4
	1 szt.

	część 6
	poz. 1
	5 szt. = 1 opakowanie

	część 10
	poz. 1
	1 szt.

	część 10
	poz. 2
	1 szt.

	część 10
	poz. 3
	1 szt.

	część 10
	poz. 4
	1 szt.

	część 10
	poz. 5
	1 szt.

	część 12
	poz. 1
	1 szt.

	część 12
	poz. 2
	1 szt.

	część 12
	poz. 4
	1 szt.

	część 13
	poz. 1
	1 szt.

	część 13
	poz. 2
	1 szt. (o kalibracji 2,2 lub 2,4mm)

	część 16
	poz. 1
	1 szt.

	część 16
	poz. 2
	1 szt.

	część 16
	poz. 3
	1 szt.

	część 16
	poz. 4
	1 szt.

	część 17
	poz. 1
	1 szt.

	część 17
	poz. 2
	1 szt.

	część 18
	poz. 1
	1 szt.

	część 18
	poz. 2
	1 szt.

	część 27
	poz. 1
	1 szt.

	część 27
	poz. 2
	1 szt.

	część 27
	poz. 3
	1 szt.

	część 28
	poz. 1
	1 szt.

	część 28
	poz. 2
	1 szt.

	część 28
	poz. 3
	1 szt.

	część 28
	poz. 4
	1 szt.


(…)

Pytanie 22
dot. zapisów SIWZ pkt. 6, ust. 6.5.1.2. – część nr 13, pozycja 2: 

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający wymaga w pozycji 2 zestawu do podawania gazu o określonych w SIWZ kalibracjach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu do podawania gazu o określonych w SIWZ kalibracjach.
Pytanie 23
dot. zapisów SIWZ pkt. 3, ust. 3.5 oraz w § 3 wzoru Umowy – część nr 3: 

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający odstąpi od konieczności utworzenia Magazynu (depozytu) dla Części nr 3 – materiał wiskoelastyczny. Materiał wiskoelastyczny przechowywany jest w specjalnych warunkach i w związku z tym nie ma możliwości przyjęcia z powrotem do magazynu towaru, który nie zostanie wykorzystany na dzień zakończenia kontraktu. W związku z tym bardzo proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od utworzenia magazynu depozytowego w zakresie części 3. 
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.5.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 
3.5. W ramach realizacji umowy w zakresie części: 2; 3; 6; 7 (poz. 1, 2); 8 (poz. 1, 2); 10 (poz. 3, 4, 5); 14 (poz. 1); 15(poz. 1); 20 (poz. 1); 27 (poz. 1, 2); 28 (poz. 1, 3) wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu na zasadach określonych  w par. 3 wzoru umowy. Miejscem utworzenia Magazynu będzie Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zlokalizowany w Krakowie przy ul. Kopernika 38. Wymagane ilości w magazynie depozytowym:

Część 2 – 80 szt.

Część 3 – 15 szt.

(…)
Zamawiający zmodyfikował treść wzoru umowy (w załączeniu).
Pytanie 24

dot. zapisów SIWZ pkt. 3, ust. 3.5 oraz w § 3 wzoru Umowy – część nr 6: 

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający odstąpi od konieczności utworzenia Magazynu (depozytu) dla Części nr 6 – retraktor tęczówkowy. Ze względów logistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od utworzenia magazynu komisowego.
Pytanie 25
dot. zapisów SIWZ pkt. 3, ust. 3.5 oraz w § 3 wzoru Umowy – część nr 14: 

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający odstąpi od konieczności utworzenia Magazynu (depozytu) dla Części nr 14 – implant przeciwjaskrowy. Implant przeciwjaskrowy stosowany jest wyłącznie w planowanych zabiegach okulistycznych, dlatego proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od utworzenia magazynu depozytowego w zakresie części 14.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.5.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 
3.5. W ramach realizacji umowy w zakresie części: 2; 3; 6; 7 (poz. 1, 2); 8 (poz. 1, 2); 10 (poz. 3, 4, 5); 14 (poz. 1); 15(poz. 1); 20 (poz. 1); 27 (poz. 1, 2); 28 (poz. 1, 3) wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu na zasadach określonych  w par. 3 wzoru umowy. Miejscem utworzenia Magazynu będzie Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zlokalizowany w Krakowie przy ul. Kopernika 38. Wymagane ilości w magazynie depozytowym:

Część 2 – 80 szt.

Część 3 – 15 szt.

(…)

Część 14 poz. 1 – 2 szt.

(…)

Zamawiający zmodyfikował treść wzoru umowy (w załączeniu).
Pytanie 26

dot. zapisów zawartych w SIWZ pkt. 3, ust. 3.4 oraz w § 3 ust. 13 wzoru Umowy 

w Częściach nr 1 oraz 5 (zestawy do operacji okulistycznych): 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy wyrobów medycznych (w tym w szczególności zestawów operacyjnych) z terminem ważności „co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy i z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności dla tych wyrobów, które posiadają termin ważności 12 miesięcy lub krótszy”. 

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy w przypadku wyrobów medycznych (w szczególności zestawów), dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 18 lub 12 miesięcy (w zależności od rodzaju zestawu) nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego, bardzo proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.4.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie: Oferowane wyroby muszą być nowe, nie używane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostawy.
Zamawiający ponadto modyfikuje treść § 3 ust. 13 wzoru Umowy, który otrzymuje następującą treść: „13.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego,      z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru.”
Pytanie 27
Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego dopuści oświadczenia autoryzowanego dystrybutora Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 6.5.1. otrzymuje następujące brzmienie:
6.5.1. Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta, oświadczeń autoryzowanego dystrybutora producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wskazane jest zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części (wynikających z załącznika nr 1a do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.

(…)

Pytanie 28

dot. zapisów SIWZ pkt. 10, ust. 10.2.2.: 

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga: 

1) Załącznik 1 a do SIWZ wypełniony i podpisany zgodnie z wymaganiami SIWZ 

2) Dodatkowo Załącznik 1 a w formie edytowalnej – bez podpisu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w zakresie pkt 1) natomiast Zamawiający prosi dodatkowo o złożenie załącznika nr 1a w formie edytowalnej – bez podpisu.
Pytanie 29

dot. zapisów SIWZ pkt. 10, ust. 10.4.8. oraz 10.5: 

Czy Wykonawca (zgodnie z przyjętą u Wykonawcy praktyką) może przesłać całą ofertę (Oferta, Formularz cenowy, Oświadczenia i inne według wymagań) w jednym, podpisanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymaganiami SIWZ, dokumencie PDF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 30
dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §2 ust. 2 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: 

„Zmniejszenie poziomu zamówień nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy w 80% jej wartości.”? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności, w przeciwnym wypadku opłacalność całego przedsięwzięcia dla Wykonawcy stoi pod znakiem zapytania. Poziom 80% wartości umowy umożliwia rzetelną ocenę ryzyka i skalkulowanie oferty korzystnej dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 31

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia.”? 

Uzasadnienie: 

Prawo własności danego towaru powinno przechodzić na Zamawiającego z momentem jego pobrania z magazynu, Wykonawca nie ma wpływu na to, w jakich warunkach towar będzie przechowywany po pobraniu i czy będą one wystarczające dla zapewnienia jego właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 umowy w części dotyczącej funkcjonowania magazynu kolejnych ustępów w następującym brzmieniu: 

„8a. W trosce o należytą gospodarkę materiałową, Zamawiający zobowiązuje się zużywać wyroby w ramach danego asortymentu począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności. 

8b. Raz w roku kalendarzowym Wykonawca ma prawo przeprowadzić spis z natury. 

8c. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby zaginione, uszkodzone oraz za te, których termin przydatności w momencie likwidacji Magazynu będzie krótszy niż 9 miesięcy. 

8d. Zamawiający odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania wyrobów w Magazynie. W przypadku stwierdzenia, że nie są one spełnione, Wykonawca ma prawo natychmiast odebrać wyroby z Magazynu. 

8e. Po zakończeniu obowiązywania umowy, Wykonawca odbierze niewykorzystane towary w ciągu 7 dni.”? 

Uzasadnienie: 

- Zamawiający powinien zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności, rozwiązanie takie minimalizuje liczbę odpadów (przeterminowanych produktów); 

- Wykonawca powinien mieć możliwość przeprowadzenia spisu z natury przynajmniej raz w roku; 

- Zamawiający powinien odpowiadać za zgubienie oraz uszkodzenie powierzonych mu produktów. Ponadto Wykonawca powinien mieć prawo wystawić mu fakturę za wyroby o dacie przydatności krótszej niż 9 miesięcy, gdyż stają się one w zasadzie bezwartościowe (Wykonawca nie będzie mógł ich już sprzedać). Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane; 

- Wykonawca powinien mieć prawo odebrać towary z magazynu, jeżeli są one przechowywane nieprawidłowe. Stanowią one jego własność, o którą chce on należycie zadbać; 

- Niewykorzystane produkty pozostają własnością Wykonawcy, który odbierze je po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 33

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 13 umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy lub ¾ okresu ważności dla produktów, których nominalny okres ważności wynosi tylko 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru.”?
Uzasadnienie: 

Wykonawca może dostarczać Zamawiającemu wyroby o dacie przydatności wynoszącej 12 miesięcy, jeśli nominalny okres ważności wynosi dokładnie 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26 zmodyfikował treść §3 ust. 13 Umowy.
Pytanie 34
dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §4 ust. 5 umowy w ten sposób, że zmiana stawki VAT będzie następowała automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów bez konieczności zawierania aneksu do umowy? 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają żadnego wpływu. Proszę mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 35

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: 

„W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu: 

a) 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia – w przypadku reklamacji ilościowej, 

b) 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy reklamowanego asortymentu – w przypadku reklamacji jakościowej.”? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie był liczony od dnia doręczenia mu tego asortymentu. Ponadto Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 36

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2, 3 i 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części umowy (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania umowy skutkującego jej rozwiązaniem na podstawie i w trybie wskazanych w §9. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10% kwoty netto niezrealizowanej części umowy (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania umowy skutkującego jej rozwiązaniem na podstawie i w trybie wskazanych w §9, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wartości netto tej dostawy, W przypadku gdy suma wszystkich kar umownych osiągnie wartość 10 % kwoty wartości netto umowy, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.”? 

Uzasadnienie: 

- Kara umowna powinna być określona w oparciu o wartość netto towaru dostarczonego nie zwłoką, dzięki temu zawsze będzie proporcjonalna. Podstawą jej obliczenia powinna być wartość netto towarów, gdyż to ona wpływa na wysokość zobowiązania (art. 32 ustawy PZP) i ma znaczenie ekonomiczne dla Wykonawcy; 

- Zdaniem Wykonawcy, kara umowna zastrzeżona na wypadek niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania powinna być naliczana tylko wówczas, gdy okoliczność ta będzie skutkować rozwiązaniem umowy, a jej wysokość powinna być naliczana od wartości jeszcze niezamówionego asortymentu. W przeciwnym wypadku Zamawiający mógłby nałożyć taką karę w przypadku naruszenia nawet mniej istotnego obowiązku Wykonawcy i uznać, że nie doszło tym samym do wykonania umowy lub że została wykonana nienależycie; 

- Pod pojęciem „opóźnienia” rozumie się każde nieterminowe zrealizowanie obowiązku, nawet jeśli wynika z działania siły wyższej lub podmiotu trzeciego. Mianem „zwłoki” z kolei określa się takie nieterminowe realizowanie świadczenia, za które odpowiada wyłącznie dana strona stosunku zobowiązaniowego. Zasadnym jest więc, aby kara umowna była naliczana tylko w przypadku zwłoki, tj. opóźnienia powstałego z winy Wykonawcy; 

- Górny próg naliczania kary umownej za zwłokę powinien być określony w oparciu o wartość tej konkretnej dostawy, a nie całej umowy, uchybienie będzie bowiem dotyczyło konkretnego zamówienia, a nie całej umowy. W przeciwnym wypadku kary umowne mogłyby urosnąć do rozmiarów znacznie przewyższającej wartość poniesionej szkody, co prowadziłoby do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych; 

- Wykonawca prosi o sprecyzowanie, że rozwiązanie umowy może być dopuszczalne tylko wówczas, gdy całkowita suma kar umownych przekroczy wartość 10% umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 37

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 1 zdanie pierwsze umowy w następującym brzmieniu: 

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego bezskutecznego upływu terminu określonego w §6 ust. 2.” 

Uzasadnienie: 

Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne dopiero w ostateczności, w przypadku powtarzających się uchybień po stronie Wykonawcy, zasadnym jest więc przyjęcie, że dopiero trzecie niedochowanie terminu dostawy wyrobów wolnych od wad może skutkować rozwiązaniem umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 38

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 2 zdanie pierwsze umowy w następującym brzmieniu: 

„Trzykrotne uzasadnione pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 

Uzasadnienie: 

Jak już wyżej wskazano, rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku powtarzających się uchybień. Wykonawca proponuje, aby było to trzykrotne i uzasadnione naruszenie istotnych postanowień umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający mógłby rozwiązać umowę już w przypadku drugiego naruszenia mało istotnego obowiązku umownego, nie wpływającego na ogólną jakość jej wykonania, co jest uprawnieniem zbyt daleko idący.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 39

dot. zapisów projektu Umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §13 umowy ustępu nr 1? 

Uzasadnienie: 

W ocenie Wykonawcy zmiana siedziby Zamawiającego w obrębie jednego miasta nie powinna wpływać na zmianę terminu dostaw, wynagrodzenie oraz inne istotne kwestie umowne. Skoro Zamawiający decyduje się zawrzeć umowę, to znaczy, że chce zamówić konkretne towary i jest gotowy za nie zapłacić.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 40

Część 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów okulistycznych o składzie: 

- 1 szt. serweta na stół instrumentalny z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej o wymiarach 150x190cm o gramaturze 84g/m2 służącej jako owinięcie zestawu 

- 1 szt. serweta okulistyczna wykonana z laminatu włókniny polipropylenowej oraz folii polipropylenowo- polietylenowej o wymiarach 150x150cm o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 250H20, wytrzymałości na rozerwanie 150kPa, posiadająca otwór 10x10cm wypełnionego folią chirurgiczną o grubości o grubości 30µm 

- 1 szt. kieszeń na płyny jednokomorowa 

- 10 szt. kompresów gazowych 17N 16W 5x5cm 

- 2 szt. kompresów gazowych 17N 12W 7,5x7,5cm 

- 1 szt. strzykawka 3-częściowa LL 3 ml 

- 1 szt. strzykawka 3-częściowa LL 10 ml 

- 3 szt. tupferów 17N 20x20cm 

- 1 szt. igła 1,2mm x 40mm (18G) 

- 1 szt. kubeczek plastikowy 60ml 

- 1 szt. fartuch chirurgiczny rozmiar M/L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41

Część 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji doszklistkowej o składzie: 

- 1 szt. serweta na stół instrumentalny z laminatu włókniny polipropylenowej oraz folii polipropylenowo- polietylenowej o wymiarach 90x120cm o gramaturze 56g/m2 służącej jako owinięcie zestawu 

- 1 szt. serweta okulistyczna wykonana z laminatu włókniny polipropylenowej oraz folii polipropylenowo- polietylenowej o wymiarach 150x150cm o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 250H20, wytrzymałości na rozerwanie 150kPa, posiadająca otwór 8x8cm wypełnionego folią chirurgiczną o grubości o grubości 30µm 

- 1szt. drewniany patyczek o długości 15cm zakończony z jeden strony wacikiem 

- 3 szt. kompresów gazowych 17N 12W 7,5x7,5cm 

- 3 szt. tupferów 17N 20x20cm 

- 1 szt. rozwórka metalowa 

- 1 szt. cyrkiel plastikowy dwustronny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 42

Dot. umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 43

Dot. umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 44
Dot. umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 45

Czy w Części nr 16 poz. 4 Zamawiający dopuści nóż typu crescent o kalibracji: 2.0mm lub 2.3mm LUB wydzieli tę pozycję do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 46
Czy dla Części nr 19 ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (towar produkowany na zamówienie dla konkretnego pacjenta) Zamawiający dopuści termin dostawy 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 4.2.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: 
4.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza termin dostawy 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia – dotyczy części 19.

Zamawiający informuje ponadto, że modyfikuje treść §3 ust. 11 zd. 1 wzoru umowy.
Pytanie 47
Czy Części nr 28 poz. 3 Zamawiający dopuści nici nylonowe (bez precyzowania składu chemicznego) 5/0 z dwoma igłami typu szpatułka o dł. 8mm i krzywiźnie 3/8koła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 48
Czy w Części nr 28 poz. 2 Zamawiający dopuści nici nylonowe (bez precyzowania składu chemicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 49

Czy w Części nr 28 poz. 1 Zamawiający dopuści nici jedwabne 6/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm typu szpatułka i krzywiźnie 3/8 koła LUB nici jedwabne 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi o dł. 8mm i krzywiźnie 5/16 koła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 50

Czy w Części nr 28 poz. 4 Zamawiający dopuści nici 5/0 poliestrowe białe o dł. 45cm, niepowlekane, z dwoma igłami o dł. 8mm, typu szpatułka, o krzywiźnie 1/4koła 90 stopni, 330 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 51

(pakiet nr 2) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% pojemności ampułkostrzykawki 1ml, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny o masie cząsteczkowej 1,1-2,0ml D, lepkości ok. 30 000mPas, osmolarności 270-400 mOsm/kg, pH: 6,8-7,4?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 52

(pakiet nr 8, poz. 1 oraz 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofobowe o angulacji 5˚, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 53

(pakiet nr 8, poz. 1 oraz 2) Czy dla soczewek preloadowanych (soczewki zapakowane w jednorazowy system) Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia 8 kompletów do implantacji?
Odpowiedź: W przypadku soczewek preoldowanych Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia 8 kompletów do implantacji.
Pytanie 54

(pakiet nr 16, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści noże nie posiadające ostrzonych krawędzi tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 55

(pakiet nr 17, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,25mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż typu Crescent 2,0mm lub 2,05mm lub 2,25mm lub 2,3mm.
Pytanie 56

dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 1 poz. 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opakowania handlowego zawierające 12 sztuk trokarów? Najmniejsze dostępne opakowanie handlowe zawiera 12 sztuk, dlatego proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje arkusz cenowy w zakresie części nr 1 poz. 17 poprzez zwiększenie zapotrzebowania przedmiotu zamówienia do 12 sztuk.
Pytanie 57

dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 1 poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści zmianę formularza cenowego przez Wykonawcę poprzez zwiększenie zapotrzebowania do 12 sztuk, tj. wpisanie w formularzu cenowym 12 sztuk zamiast 6 sztuk w chwili obecnej?

Odpowiedź: Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje arkusz cenowy w zakresie części nr 1 poz. 17 poprzez zwiększenie zapotrzebowania przedmiotu zamówienia do 12 sztuk.
Pytanie 58

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 21 pozycja 2

Serweta do zabiegów  okulistycznych 120x160 cm  z otworem  10x10 cm  całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną  z serwetą torbą po obu stronach torby 25x26  , wyposażone w   plastyczny sztywnik   i  w jeden poczwórny organizator na przewody.  Serweta wykonana z repelentnej, lekkiej , paroprzepuszczalnej  włókniny polipropylenowej  SMMS o gramaturze min.43g/m² dobrze układającej się na pacjencie

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 59

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 21, pozycja 2 Osłony na podłokietniki 75x33  cm z miękkiego dobrze układającego się dwuwarstwowego laminatu o gram. Min 61 g/m2 , wyposażone w taśmy do mocowania.  Zestaw zapakowany sterylnie zawierający 2 szt . podłokietników , posiada dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum 3 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 60

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 22, pozycja 1 , punkt 1

Serweta na stół instrumentalny wykonana z dwuwarstwowego, laminowanego nieprzemakalnego materiału o wymiarach 150x190 cm  (+/- 10%), gramatura min.48 g/m2 (+/- 10%),  która służy jako owinięcie  zestawu– 1 szt.                                                                                                                                                                        

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę. Pozostałe wymagania zgodne ze SIWZ.
Pytanie 61

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 22, pozycja  1, punkt 2 

Serwetę okulistyczną wykonaną z nieprzemakalnej  hydrofobowej włókniny polipropylenowej o trójwarstwowej strukturze  SMS o wymiarach 120x160 cm (+/- 10%), o gramaturze 50 g/m2 (+/- 10 %), nieprzemakalności minimum 510 mm H2O oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 109 kPa,  posiadająca otwór wymiarach 10x10 cm, ze zbiornikiem do przechwytywania płynów, otwór  wypełniony przylepną folią chirurgiczną o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, wykonana z folii poliuretanowej o paroprzepuszczalności >700 g/sqm/24h, o grubości 0,025 mm , - 1 sztuka,             

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę. Pozostałe wymagania zgodne ze SIWZ.
Pytanie 62

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 23, pozycja 1 , punkt 1 

.Serweta na stół instrumentalny wykonana z dwuwarstwowego, laminowanego nieprzemakalnego materiału o wymiarach 75x100 cm, gramatura min.48 g/m2 (+/- 10%),  która służy jako owinięcie zestawu - 1 sztuka,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę. Pozostałe wymagania zgodne ze SIWZ.
Pytanie 63

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 23, pozycja 1, punkt 2

Serweta okulistyczna wykonana z hydrofobowej włókniny polipropylenowej o trójwarstwowej strukturze  SMS o wymiarach min. 60x60 cm, o gramaturze 50 g/m2 (+/- 10 %), nieprzemakalności min 510 mm H20 oraz wytrzymałością na rozerwanie  kPa; posiadająca otwór owalny o średnicy min.7cm (+/_10%)  , wypełniony przylepną folią chirurgiczną o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, wykonana z folii poliuretanowej o paroprzepuszczalności >700 g/sqm/24h,  o grubości 0,025 mm, folia z nacięciem - 1 sztuka,                                                                                                       

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.13, 6.6 oraz wykreśla pkt 13.4-13.13 i 14.4 specyfikacji.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

1) pkt 3.13 otrzymuje następujące brzmienie: 
3.13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
1) pkt 6.6 otrzymuje następujące brzmienie: 
6.6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji oraz wzór umowy po modyfikacji stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.
W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 22.07.2019 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019 r. o godz. 9:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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