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NSSU.DFP.271.8.019.KB		Załącznik nr 1a do specyfikacji
		Załącznik nr …… do umowy

CZĘŚĆ 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa negatoskopu mammograficznego żaluzjowego (1 sztuka)



Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej: 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: ............................................................

Producent / kraj pochodzenia: ............................................................

Rok produkcji (najwcześniej 2019) : ............................................................

Klasa wyrobu medycznego: ............................................................






	
Przedmiot
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł)
	A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł):

	Dostawa negatoskopu mammograficznego żaluzjowego
	1
	
	



	
	B: Cena brutto instalacji, uruchomienia w Nowej siedziby Szpitala (w zł):

	
	



	C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):

	



	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł)
	




















1. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
	L.p.
	Opis parametru
	Parametr wymagany/ wartość
	Parametr oferowany
	Sposób oceny parametru

	1.
	Informacje Ogólne

	2.
	Negatoskop fabrycznie nowy, z elementami pozwalającymi na dostawę, montaż oraz uruchomienie.
	Tak
	
	Bez oceny

	3.
	Negatoskop mammograficzny żaluzjowy (1 sztuka)
	
	
	

	4.
	Negatoskop mammograficzny 4-żaluzjowy, zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi, zasilanie: 230 V 50 Hz, pobór max: 400 VA,  wymiary ekranu min. 2 pola 108 x 30 cm, masa max. 65 kg. Mocowanie na stojaku lub biurku lub konstrukcji jezdnej bez konieczności wykonywania otworów w ścianie. 
	Tak
	
	Bez oceny

	5.
	Regulacja luminancji 
	Tak, w zakresie 
≥10-100%
	
	Bez oceny

	6.
	Lupa przesuwana na ramieniu
	Tak/Nie, podać
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	7.
	Luminacja > 6000  cd/m2
	Tak/Nie, podać
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt




2. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 
	L.p.
	Parametr
	Parametr wymagany/ wartość
	Parametr oferowany
	Sposób oceny parametru

	1.
	GWARANCJE
	
	
	

	2.
	Okres gwarancji dla negatoskopu [liczba miesięcy]
UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 4 lata.
	>= 24
	
	Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 10 pkt.
Inne – proporcjonalnie mniej w stosunku do najdłuższego

	3.
	Termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu
	Tak
	
	Bez oceny

	4.
	WARUNKI SERWISU
	
	
	

	5.
	W cenie oferty -  przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)
	Tak
	
	Bez oceny

	6.
	Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego
	Tak
	
	Bez oceny

	7.
	DOKUMENTACJA
	
	
	

	8.
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy)
	Tak
	
	Bez oceny

	9.
	W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania 
	Tak
	
	Bez oceny

	10.
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie),
	Tak
	
	Bez oceny

	11.
	Możliwość mycia poszczególnych elementów aparatury w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.
UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	Tak
	
	Bez oceny

	12.
	SZKOLENIA
	
	
	

	13.
	Szkolenie dla personelu z zakresu obsługi urządzeń min. 4 osoby w terminie uzgodnionym;
	Tak
	
	Bez oceny
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